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Strona internetowa Szpitala Św. Rodziny

Dot.:
Przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego sterylnego.



Uprzejmie informujemy, że w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego sterylnego  wpłynęły następujące pytania:

Część 6:

1. 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 dopuszcza dodatkową gałąź o dł. 1,5 m z rury karbowanej o stałej 
długości, przy pozostałych parametrach bez zmian?

Część 8:

2. Ze względu na różnorodność asortymentu w części nr 8 zwracamy się do Zamawiającego  z prośbą o 
wydzielenie pozycji 11/ wzierniki ginekologiczne do osobnego pakietu.

3. Czy Zamawiający wymaga, aby wzierniki ginekologiczne  nie posiadały w swoim składzie chemicznym 
ftalanów, co ma być potwierdzone oświadczeniem producenta?

4. Czy Zamawiający  wymaga, aby wzierniki ginekologiczne były w opakowaniu jednostkowym typu folia- 
papier, czy dopuszcza również wzierniki pakowane w worku foliowym?

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 8 pozycja 3 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?

Część 9:

2. Poz.1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania systemu całkowicie jednorazowego, sterylnego z dwiema igłami o średnicy 3 mm każda?

3. Poz. 2.  Czy Zamawiający wymaga zaoferowania systemu całkowicie jednorazowego, sterylnego z jedną igłą o średnicy 2,3 mm?

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie  pozycji nr 1 lub zezwoli w tej części na złożenie oferty w poszczególnych pozycjach?

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 taśm zakładanych narzędziami wielokrotnego użycia?

Część 12:

6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody neutralnej jednorazowej, dzielonej, okrągłej o kształcie odpowiadającym elektrody z pierścieniem potencjału i dodatkowo z warstwą przewodzącego żelu w części aktywnej oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym oraz całkowicie zabezpieczającego pacjentów przed poparzeniem, uniwersalną dla dzieci i dorosłych, o powierzchni całkowitej 165 cm2 , a o powierzchni kontaktowej 108 cm2 , pakowanej pojedynczo co zapobiega wysychaniu żelu w przypadku opakowania dla większej ilości elektrod, kompatybilnych z diatermią Erbe VIO?

7. Czy pod pojęciem „pierścień ekwipotencjalny” Zamawiający rozumie pierścień odizolowany od elektrody, pełniący funkcję równomiernego rozproszenia energii ?

8. Prosimy o określenie wielkości elektrody, oraz wielkości pierścienia ekwipotencjalnego.

9. Czy Zamawiający w pakiecie 12 dopuści elektrodę neutralną jednorazową kwadratową z zaokrąglonymi  brzegami pozostałe parametry jak w SIWZ?

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną do diatermii Erbe, jednorazową, dzieloną o owalnym kształcie, wyposażoną w pas bezpieczeństwa, który tak jak pierścień ekwipotencjalny, gwarantuje równomierne rozprowadzenie prądu na elektrodzie, niezależnie od kierunku jej aplikacji?

Część 13:

11. Poz. 5. i 6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktów zawierających ftalany w poz. 5 i 6 pakietu 13?

Część 14:

12. Czy Zamawiający w pakiecie 14 dopuści rozmiary L i XL bez rozmiaru M?

13. Czy Zamawiający ma na myśli fartuchy wzmocnione w części przedniej i rękawach czy fartuchy bez wzmocnień?

14. Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze  35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach ( rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość); troki klejone. fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z 2 etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe lub z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Rozmiary: L, LL, XL, XLL, XXLXL, XXLL. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania wysokie. Pylenie na poziomie równym lub niższym 1,4 Log 10 (liczby cząstek)?

15. Czy w związku z faktem, iż Zamawiający wymaga fartuchów zgodnych z normą PN EN 13795 – 1,2,3, będzie wymagane dołączenie do oferty przetargowej karty technicznej, która pozwoli udokumentować spełnienie powyższego warunku?

Część 1:

20. Poz.1-4. Czy Zamawiający oczekuje cewników z końcówką Luer – Lock?

21. Poz.5. Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania dla dorosłych CH – 14

22. Poz. 6. Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania dla dorosłych CH - 16

23. Poz. 7. Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania dla dorosłych CH - 18

24. Poz. 10-12. Czy Zamawiający wydzieli pozycję 10-12 z pakietu?

25. Poz. 13-15.Czy Zamawiający dopuści opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne papier folia?

26. Poz. 21, 22, 24. Czy Zamawiający wydzieli pozycję 21, 22, 24 z pakietu. 

27.  Poz. 25. Czy Zamawiający dopuści miał na myśli dren do odsysania, jeżeli tak to o jakiej długości.

28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłącznie z części 1 poz. 21, 22, 24, 29, 30, 32 i utworzenie z 
tych 
pozycji oddzielnej części?

29. Poz. 25. Prosimy o podanie informacji jakiej długości drenu oczekuje Zamawiający.

30. Poz. 29. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na dren CH 28?

31. Poz. 5, 6, 7.Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki do odsysania dla dorosłych posiadały barwne i 
numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze?

32. Poz. 10, 11, 12. Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki do żyły pępowinowej noworodka były 
wykonane z poliuretanu?

Część 2:

33. Poz. 18. Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 1,2 x 30 mm, która nie posiada filtra.

34. Pozycja 1-8; 11-14. Czy Zamawiający dopuści złożenie podanie ceny za opakowanie zawierające  
100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

35.  Poz. 11-14. Czy Zamawiający wymaga aby strzykawki posiadały tłok w kontrastującym kolorze?

36. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z części 2 poz. 18 tępa igła do pobierania leków i  
utworzenia z tej pozycji oddzielnej części?

37.
Poz. 1-9, 18. Czy Zamawiający wymaga, aby igły pochodziły od tego samego producenta?

Część 3:

38.
 Poz. 1-8. Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylną poliuretanową, posiadającą koreczek z 
trzpieniem zamykającym światło kaniuli powyżej krawędzi korka, spełniającą pozostałe 
wymagania SIWZ?

39. Poz. 9. Czy Zamawiający dopuści kaniule 0,9 x 25 mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

40. Poz. 10. Czy Zamawiający dopuści kaniule 1,1 x 32 mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

41. Poz. 13. Czy Zamawiający wydzieli pozycję 13 z pakietu.  

42. Poz. 14. Czy Zamawiający dopuści koreczek Luer – Lock z trzpieniem zamykającym światło kaniuli    
położonym powyżej krawędzi koreczka?

43. Ppoz. 16. Czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert na kraniki trójdrożne z wyraźnym 
/optycznym/ identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, który w sposób absolutnie precyzyjny 
zapewnia ustawienie kranika gwarantujące maksymalny przepływ zakładany przez producenta 
i który zapewnia precyzyjny, prosty tor przepływu płynów w obu kierunkach w każdych 
warunkach, a tym samym spełnia podstawowe wymogi stawiane tego typu sprzętowi 
medycznemu ? 

Część 5:

44. Poz. 1, 10, 11, 12. Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1, 10, 11, 12 z pakietu?

Część 7:

45. Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści zestaw: 


Igła typu Tuohy wykonana ze stali nierdzewnej  o maksymalnej twardości i wytrzymałości, 
oznaczona 
skalą centymetrową, rozmiary 16G, 18G;


Płaski filtr epiduralny ze strzałką pokazującą kierunek przepływu, oporny na ciśnienie 8 bar;


Strzykawka niskooporowa z mechanizmem sprężynowym;


Cewnik epiduralny nieprzepuszczalny dla promieni RTG, 3 otwory boczne oddalone o 20mm od 
końcówki cewnika, posiada skalę centymetrową;


Stabilizator cewnika epiduralnego;


Stabilizator filtra epiduralnego, hipoalergiczny;


Łącznik do cewnika.

46. Poz. 5-9. Czy Zamawiający wydzieli pozycję 5-9 z pakietu?

47.  Poz. 10. Czy Zamawiający dopuści nożyczki do laparoskopii o dł. 32cm, spełniające pozostałe 
wymagania SIWZ?

48.  Poz. 18. Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 6 x 8 cm lub 7cm, spełniającą pozostałe 
wymagania   SIWZ?

49. Poz. 19. Czy Zamawiający wydzieli pozycję 19 z pakietu?

50. Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o wymiarze 40 x 42 cm, spełniającą pozostałe 
wymagania SIWZ?

51.  Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści filtr 0,2 μm?

52.  Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści Mini Spike Plus bez zastawki, spełniający pozostałe wymagania 
SIWZ?

53.  Poz. 5. Czy Zamawiający dopuści opaski dla noworodków różowe i niebieskie?

54. Poz. 7. Czy Zamawiający wydzieli pozycję 7 z pakietu? 

55. Poz. 10. Czy Zamawiający dopuści woreczek ekstrakcyjny 400 ml?


W razie negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie pozycji do osobnego zadania.

56. Poz. 14. Czy Zamawiający wydzieli pozycję 14 z pakietu?

57. Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na przyrząd Extra Spike firmy Fresenius, który 
oprócz filtra bakteryjnego wyposażony jest również w filtr cząsteczkowy 5 mikronów, oraz jest 
w 
pełni kompatybilny z opakowaniami płynów infuzyjnych używanymi przez Zamawiającego?

58. Poz. 1. Czy nie nastąpiła pomyłka i Zamawiający oczekuje folii o wymiarze pola lepnego 35 x 35 
cm?

59. Poz. 1. Czy Zamawiający oczekuje, aby folie były wykonane z polietylenu?

60. Czy w pozycji 1 Zamawiający ma namyśli folię chirurgiczną o powierzchni całkowitej 60 x 35 i 
powierzchni przylepnej 35 x 35 cm?

61. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z części 8 poz. 2, 7, 10,14 i utworzenie z tych 
pozycji oddzielnej części?

Część 9:

62.  Czy Zamawiający dopuści w Części nr 9, poz.1:

      100 szt. jednorazowych  zestawów do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u   
   kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, 
   szerokości 1,1 cm, porowatości średniej 1000 µm, porowatości max. 1870 µm,  grubości taśmy 0,33 
    mm, gramaturze 48 g/m2, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami,

 oraz

      2 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji przez otwory zasłonowe?

63. Czy Zamawiający dopuści w Części nr 9, poz.2:

10 szt. jednorazowych zestawów do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, sterylna mini-taśma z monofilamentowego polipropylenu, wzmocniona, zakończona wąską końcówką w celu samozaczepienia się w tkankach, bez kotwiczek, o parametrach:

W części środkowej
Na końcach

grubość taśmy

0,33 mm
0,54 mm

porowatość

1000 µm
180 µm

gramatura

48 g/m2
175 g/m2 ?

Taśma jest  przeznaczona  do  leczenia   wysiłkowego  nietrzymania  moczu  (SUI)  typu  I i II u kobiet z dostępu przezzasłonowego z pojedynczym nacięciem skóry. W razie  wyrażenia  zgody  tylko  na  jedną pozycję  uprzejmie  prosimy  o  wydzielenie  jej  i  utworzenie odrębnego Pakietu.

Część 13:

64.  Czy zamawiający odstąpi od zapisu „wolny od ftalanów” mając na uwadze stanowisko Ministra        
Zdrowia w sprawie zastosowania polichlorku winylu w produkcji wyrobów medycznych?

65. Czy Zamawiający aby przyrządy i dreny były jednego producenta?

66. Poz. 2. Czy ze względu na bezpieczeństwo personelu szpitala Zamawiający wymaga, aby 
    

przyrządy do przetaczania wyposażone były w zacisk rolkowy, który posiada dodatkowy otwór na 

umieszczenie kolca igły biorczej po użyciu przyrządu?  Takie rozwiązanie pozwala uniknąć 


przypadkowego zakłucia skażoną igła, w czasie przenoszenia, transportu odpadów medycznych.

67. Poz. 1, 2. Czy w celu potwierdzenia,  że oferowane  przyrządy  wykonane  są z  tworzywa nie 

zawierającego   ftalanów,   Zamawiający   będzie   wymagał   dołączenia   do   oferty   karty 
 

charakterystyki produktu chemicznego z którego wykonane są oferowane przyrządy?

Część 14:

68. Czy Zamawiający wymaga, aby szwy w fartuchu były wykonane metodą ultradźwiękową?

69. Zamawiający wymaga fartuchów niepalnych, czy zatem będzie wymagał potwierdzenia I klasy 

palności?

Zamawiający udziela na te pytania następujących odpowiedzi:

1.  Nie, Zamawiający nie dopuszcza układu  opisanego w pytaniu.

2.   Tak, Zamawiający wydziela z części 8 pozycję 11 , tworząc część 15 zamówienia.

3.
 Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymagania, natomiast wymaga, aby wzierniki spełniały      
wymagania zasadnicze określone ustawą o wyrobach medycznych.

4.  Zamawiający wymaga opakowań jednostkowych typu folia-papier. Zamawiający nie dopuszcza innych   
opakowań.

5.   Nie, Zamawiający nie dopuszcza przyrządu opisanego w pytaniu.

6.
  Zamawiający wymaga  systemu całkowicie jednorazowego i sterylnego. Zamawiający dopuszcza igły 

o średnicy 3 mm.

7.   Zamawiający wymaga  systemu całkowicie jednorazowego i sterylnego. Zamawiający dopuszcza igłę 

o średnicy 2,3 mm.

8.   Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie odrębnej części.

9.   Nie, Zamawiający nie dopuszcza narzędzi wielokrotnego użycia.

10.  Nie, Zamawiający nie dopuszcza elektrody  o parametrach opisanych w pytaniu.

11.  Pod pojęciem „pierścień ekwipotencjalny” Zamawiający rozumie pierścień odizolowany od elektrody, 
  pełniący funkcję równomiernego rozproszenia energii.

12.  Zamawiający podaje wielkość elektrody i pierścienia:

       Powierzchnia elektrody 85 cm2;


   Powierzchnia pierścienia ekwipotencjalnego 23 cm2.

13.  Nie, Zamawiający nie dopuszcza elektrody opisanej w pytaniu.

14.  Nie, Zamawiający nie dopuszcza elektrody opisanej w pytaniu.

15.  Nie, Zamawiający nie dopuszcza przyrządów  zawierających ftalany.

16.  Zamawiający wymaga fartuchów również o rozmiarze M.

17.  Fartuchy bez wzmocnień.

18.  Zamawiający  nie  dopuszcza fartucha, który wyposażony jest w  nieprzemakalne wstawki z przodu i 
  na  rękawach.

19.  Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty karty technicznej na fartuchy.

20.  Nie, Zamawiający nie dopuszcza cewników z końcówką Luer – Lock.

21.  Tak, Zamawiający dopuszcza cewniki opisane w pytaniu.

22.  Tak, Zamawiający dopuszcza cewniki opisane w pytaniu.

23.  Tak, Zamawiający dopuszcza cewniki opisane w pytaniu.

24.  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie odrębnej części.

25.  Tak, Zamawiający dopuszcza opakowanie opisane w pytaniu.

26.  Tak, Zamawiający wydziela z części 1 pozycję 21, 22, 24 , tworząc część 16 zamówienia.

27.  Zamawiający informuje, że nie jest to dren do odsysania. Zamawiający w pozycji 25. w rubryce Jm. 
  zmienia szt. na metry bieżące.

28.  Tak, Zamawiający wydziela z części 1 pozycję 29,  30  i włącza do utworzonej części 16 zamówienia.  
   Pozostałych pozycji nie wydziela.

29.  Należy zaoferować 20 m  Drenu.

30.  Nie, Zamawiający  nie dopuszcza drenu opisanego w pytaniu.

31.  Zamawiający dopuszcza cewniki opisane w pytaniu.

32.  Tak, Zamawiający wymaga, aby cewniki do żyły pępowinowej wykonane były z poliuretanu.

33.   Nie, Zamawiający  nie dopuszcza igły opisanej w pytaniu.

34.  Tak, Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie zawierające 100 szt. produktu.

35.  Zamawiający dopuszcza strzykawki opisane w pytaniu.

36.  Tak, Zamawiający wydziela z części 2 pozycję 18 tworząc część 17 zamówienia.

37.  Zamawiający wymaga, aby igły w pozycjach 1 – 9 pochodziły od jednego producenta.

38.  Nie, Zamawiający  nie dopuszcza kaniuli opisanej w pytaniu.

39.  Nie, Zamawiający  nie dopuszcza kaniuli opisanej w pytaniu.

40.  Nie, Zamawiający  nie dopuszcza kaniuli opisanej w pytaniu.

41.  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie odrębnej części.

42.  Nie, Zamawiający  nie dopuszcza koreczka opisanego w pytaniu.

43.  Nie, Zamawiający  nie dopuszcza kranika opisanego w pytaniu.

44.  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie odrębnej części.

45.  Nie, Zamawiający  nie dopuszcza zestawu opisanego w pytaniu.

46.  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie odrębnej części.

47.  Nie, Zamawiający nie dopuszcza nożyczek o długości 32 cm.

48.  Nie, Zamawiający  nie dopuszcza serwety opisanej w pytaniu.

49.   Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie odrębnej części.

50.  Tak, Zamawiający dopuszcza folię o wymiarach podanych w pytaniu.

51.  Tak, Zamawiający dopuszcza filtr 0,2 µm.

52.   Nie, Zamawiający  nie dopuszcza Mini Spike Plus bez zastawki.

53.  Tak, Zamawiający dopuszcza opaski różowe i niebieskie, ale z miejscem do opisu przezroczystym.

54.  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie odrębnej części.

55.  Nie, Zamawiający  nie dopuszcza woreczka opisanego w pytaniu.

56.  Tak, Zamawiający wydziela z części 8 pozycję 14 , tworząc część 18 zamówienia.

57.  Zamawiający dopuszcza przyrząd wyposażony w dodatkowy filtr cząsteczkowy 5 mikronów.

58. 
Zamawiający wymaga, aby całkowita powierzchnia folii wynosiła 40 x 40 cm, a pole lepne 35 x 35 
cm.

59.  Tak, Zamawiający dopuszcza folię wykonaną z polietylenu.

60.  Nie, Zamawiający  nie dopuszcza folii  opisanej w pytaniu.

61.  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie odrębnej części.

62.  Nie, Zamawiający  nie dopuszcza zestawu opisanego w pytaniu.

63.  Nie, Zamawiający  nie dopuszcza zestawu opisanego w pytaniu.

64.  Zamawiający wymaga, aby przyrządy nie zawierały ftalanów.

65.  Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

66.  Zamawiający dopuszcza przyrządy opisane w pytaniu.

67.  Zamawiający nie wymaga dokumentu opisanego w pytaniu.

68.  Zamawiający dopuszcza fartuchy ze szwami wykonanymi metodą ultradźwiękową.

69.  Zamawiający nie wymaga dokumentu opisanego w pytaniu.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

W formularzach asortymentowo-cenowych  Zamawiający wydziela:

-
z Części 8 pozycję 11 i tworzy z niej Część 15 zamówienia: Wzierniki ginekologiczne;

-
z Części 1 pozycję 21, 22, 24, 29, 30 i tworzy z niej Część 16 zamówienia: Cewniki dla noworodków. 
Dreny silikonowe.

-
z Części 2 pozycję 18 i tworzy z niej Część 17 zamówienia: Igła do podawania leków.

-
z Części 8 pozycję 14 i tworzy z niej Część 18 zamówienia: Zestaw przeciwko AIDS.

Zamawiający zmienia istniejący zapis w rozdziale VIII dotyczący wysokości wadium dla części:

-
8 zamówienia na kwotę 5 970 zł;

-
1 zamówienia na kwotę 2 600 zł;

-
2 zamówienia na kwotę 2 600 zł;

Zamawiający ustala wadium dla utworzonych części  zamówienia w wysokości:

-
dla Części 15 zamówienia 1 500 zł;

-
dla Części 16 zamówienia 1 400 zł;

-
dla Części 17 zamówienia 100 zł;

-
dla Części 18 zamówienia 30 zł.

Ponadto w  formularzu asortymentowo-cenowym w Części 2 w pozycji 24. w rubryce Jm. Zamawiający zmienia mb. na sztuki. 

Zamawiający nie  przedłuża terminu składania ofert.
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